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Do wszystkich wykonawców

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego MPS-ZP-1/2014 (BZP 191972) na dostawy odczynników                 i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych wraz                 z dzierżawą analizatorów i  laboratoryjnego systemu informatycznego.
W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców,  wyjaśniam : 

Dotyczy  załącznika  2.2 do SIWZ
1. Czy zamawiający biorąc pod uwagę małą ilość testów odstąpi od wymogu wykonywania parametrów kwas foliowy i witamina B12 i usunie go z tabeli? Takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie konkurencyjności, a zarazem uzyskanie lepszej oferty cenowej.
Zgodnie z zapisami załącznika 2.2 do SIWZ dopuszcza się możliwość wykonywania badań                w zewnętrznym laboratorium, pod warunkiem, że liczba badań jednego rodzaju nie przekracza 200 ozn./rok, dotyczy to więc kwasu foliowego o przewidywanej liczbie 100 badań. Witamina B12 musi być oznaczana w laboratorium Zamawiającego. 

2. Czy zamawiający pozwoli na zaoferowanie testów total IgE i anty-CCP w formacie testu Elisa? Takie rozwiązanie umożliwi  zwiększenie konkurencyjności, a zarazem uzyskanie lepszej oferty cenowej.
NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na  dłuższą metodę oznaczania Elisa. Zamawiającemu zależy na zwiększeniu konkurencyjności, ale z kryteriów podanych w SIWZ wynika, że                  w złożonych ofertach oprócz ceny ważna jest także jakość.

3. Czy zamawiający dopuści analizator posiadający system odczytu odczynników oparty na falach radiowych (RFID)? System ten jest bardziej nowoczesną, niż system kodów kreskowych, metodą zapisu danych dotyczących odczynnika, który pozwala na dwukierunkowy przekaz informacji, zarówno o odczynniku do aparat i z aparatu na odczynnik.
TAK.
Dotyczy  zadania  nr 2 do SIWZ
4.      Ze względu na małą ilość oznaczeń / badań i optymalizację kosztów badań – czy Zamawiający  wyraża zgodę na wydzielenie poniższych badań z pakietu i zrobienie z niego osobnego pakietu oraz zaoferowanie analizatora o poniższych parametrach bez wymogu dzierżawy LIS i podłączenia do LIS na koszt oferenta? 

Ponadto Zamawiający będzie dysponował analizatorem back up który może wykorzystać także                   w sytuacji awarii analizatora głównego, co zabezpieczy ciągłość wykonywanych analiz.

Parametry analizatora:
Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą immunoenzymatyczną.

Stała gotowość aparatu do pracy. 

Aparat nie wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie odczynników, usuwanie zużytych odczynników i materiałów).

Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatu.

Aparat bezigłowy; wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienie oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe, bezpieczne zestawy testowe).

Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu).

Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym.

Stabilna krzywa kalibracyjna wczytywana i przechowywana w pamięci aparatu.

Rekalibracja wykonywana nie częściej niż co 2 tygodnie.

Możliwość wykonywania badań immunochemicznych, chorób zakaźnych i parametrów hemostazy.

Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta.

Optymalizacja kosztów oznaczania (koszt jednakowy dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii).

Nazwa badania oraz ilość badań do wydzielenia:
NAZWA BADANIA   LICZBA BADAŃ W ROKU ( 12 mc)  
CMV IgM                            800        
CMV IgG                             600        
TOXO IgM                           1700      
TOXO IgG                            1400      

Różyczka IgM                    200        

Różyczka IgG                     400        

 NAZWA BADANIA   LICZBA BADAŃ W ROKU ( 12 mc)  
Kortyzol                               200        

IgE całk.                               400        

CEA                                       500        

AFP                                       100        

Ca 15-3                                 100        

Ca 19-9                                 100        

Wartość kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych niezbędnych dla uzyskania poprawnych wyników badań, oraz odczynników niezbędnych do wykonania kalibracji i badań kontrolnych zostaną wyliczone zgodnie z wytycznymi producenta.

 
5.       W przypadku wydzielenia powyższych oznaczeń czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby wykonawca składający ofertę na te parametry wykonywał serwis analizatora Cobas Integra 400 plus? 
NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na tak daleką modyfikację SIWZ. Zamawiający może rozważyć zakup analizatora back-up, ale będzie to przedmiotem osobnego postępowania. 
Dotyczy umowy sprzedaży zał. nr 4.1:
6.       §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po sformułowaniu ,,5 dni” słów             ,,w dni robocze”?

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

7.       §7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na załatwienie reklamacji do 10 dni?

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

Dotyczy umowy dzierżawy zał. nr 4.2:
8.       §5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: ,,Naprawy gwarancyjne realizowane będą przez autoryzowany punkt serwisowy   Wydzierżawiającego w miejscu eksploatacji  aparatu   w ciągu ... dni po  zgłoszeniu  awarii.                 W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu w miejscu jego eksploatacji Wykonawca zabierze przedmiot dzierżawy na swój koszt, a w jego miejsce na czas naprawy zobowiązuje się dostarczyć analizator zastępczy.”?

 TAK. Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

Dotyczy  załącznika  3.3 do SIWZ
9. Dot. pkt 3/ Automatyczna rejestracja zleceń oraz zleceniodawców przy pomocy czytników kart zleceń,  z możliwością rejestracji manualnej. 

Czy Zamawiający wymaga, aby system weryfikował odczytane dane dotyczące zlecenia                         i zleceniodawców oraz sygnalizował brakujące lub nieczytelne dane? 

Czy Zamawiający wymaga, aby z poziomu rejestracji była możliwość wystawiania indywidualnych rachunków dla pacjentów komercyjnych oraz faktur Vat oraz wydruku dla pacjenta zleconych badań? 

TAK.

10. Dot. pkt 4/ Pełna komunikacja: przesyłanie zleceń do analizatorów i odbiór wyników. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby system miał taką funkcjonalność jak możliwość podpowiadania użytkownikowi analizatora „głównego”, na którym badanie ma być wykonane wraz z materiałem oraz rodzajem badania (parametru badanego)  oraz mieć możliwość wyboru innego analizatora (np.  u podwykonawcy), np. w przypadku awarii swojego sprzętu ?  

TAK.

11. Dot. pkt 5/ Walidacja wyników w oparciu o wartości krytyczne, wyniki kontroli jakości                                 i dotychczasowe wyniki pacjenta. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby system posiadał funkcjonalność „dwustopniowej walidacji”, gdzie pierwsza może odbyć się przez technika podczas przesyłania wyników z analizatora , a drugi stopień polegający na walidacji przez diagnostę wyników z uwzględnieniem historii poprzednich wyników pacjenta ( w tym wyniki w formie Delta Check),  normami dla danego parametru, jednostkami  i zakresem referencyjnym wraz z zapisem możliwe występujących niezgodności na tym etapie badania oraz informację o danych  pacjenta?

TAK.

12. Dot. pkt 6/ Możliwość manualnego wpisywania wyników badań (wartości liczbowe, opisy, komentarze).

Czy Zamawiający wymaga, aby wynik badania tworzył się automatycznie po przeslaniu danych                  z analizatora dwukierunkowego i zwalidowaniu go przez diagnostę?

TAK.

13.Czy Zamawiający wymaga, aby system miał funkcjonalność stworzenia szablonów komentarzy dla łatwej i szybkiej pracy dla użytkownika? 

 TAK. 
14.Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby system posiadał możliwość stworzenia uwag wewnętrznych, widocznych tylko dla pracowników Laboratorium oraz uwag zewnętrznych oraz niezgodności, możliwych do umieszczenia na wyniku lub przesłanych do systemu medycznego?

TAK.

15. Dot. pkt 8/ Wydruk wyników pacjentów i raportów dziennych wszystkich wyników.

Czy Zamawiający wymaga aby system miał funkcjonalność podpis elektroniczny (kwalifikowany lub niekwalifikowany), dostarczony, ale uruchomiony w dowolnym dla Zamawiającego terminie?

Nie jest to wymóg SIWZ, ale funkcjonalność korzystna dla Zamawiającego.
16.Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby system posiadał funkcjonalność generowania przez użytkownika dowolnych raportów oraz archiwizowania ich i tworzenia własnych szablonów raportów przez użytkowników? 

TAK.

17. Dot. pkt 9/ Archiwizacja wyników w postaci drukowanych raportów dziennych także                     w wersji elektronicznej.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby prócz archiwizacji wyników w postaci elektronicznej np. wygenerowanego wyniku w pliku PDF, była także możliwość szybkiego przeglądania historii wykonanych wyników wraz z pełną archiwizacją calego procesu laboratoryjnego (data i godzina zlecenia, pobrania, osoba wykonująca wynik, walidująca wraz z datą i godziną)?     

TAK.

18. Dot. pkt 11/ Forma wydruków dostosowana do wyglądu preferowanego przez  użytkownika   (zawartość  i układ prezentowanych danych). 

Czy Zamawiający potwierdza, aby sprawozdanie z badania było zgodne z Rozporządzeniem                      w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych                                           i mikrobiologicznych?
TAK.

19. Dot. pkt 13/ Możliwość eksportu wyników w dowolnej formie elektronicznej do systemów pracujących u zamawiającego oraz w jednostkach współpracujących  z zamawiającym.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w zamian eksport w dowolnej formie do systemów było udostępnione kontrahentom podgląd wyników przez stronę www (innym laboratoriom będącym podwykonawcom lub lekarzom z placówek będących kontrahentami lub pracownikom własnym oraz pacjentom)   

TAK.

20. Dot. pkt 14/ Możliwość internetowego przesyłania wyników do zleceniodawców. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w zamian za internetowe przesyłanie wyników zastosować zaszyfrowany i bezpieczny moduł podglądu wyników przez stronę www (kontrahentom                        i pacjentom oraz własnym pracownikom)?   

TAK.

21. Dot. pkt 16/ Podłączenie stanowisk administracyjnych (4 stanowiska): stacje robocze (monitory,  drukarki ) są własnością  MPS. Proszę podać parametry komputerów (RAM, procesor, system operacyjny), proszę podać model drukarki.
Parametry komputerów: Intel Celeron CPU 2,66GHz, RAM 1270 MB; Pentium 4 CPU 3,00GHz, RAM 1016 MB; Pentium 4 CPU 3,20GHz, RAM 1024 MB; 
System operacyjny: Windows HP Professional, 
Drukarki: HP Color LJ CM1312MFP; HP LJ 1160; HP LJ 1022; HP LJ 1320;

22. Dot. pkt 17/ Wyposażenie stanowisk roboczych – badawczych ( 8 stanowisk ) w sprzęt: serwery, czytniki kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych, monitory, klawiatury, czytnik kart zleceń, drukarki wyników i zestawień (laserowe).

Dla celów sparametryzowania sprzętu proszę podać średnią ilość badań wykonywanych                    w laboratorium w miesiącu  i rodzaje pracowni w Laboratorium. Proszę o podanie parametrów sieci w Laboratorium.
Średnia miesięczna liczba badań wykonywanych w Laboratorium Zamawiającego: 38.000.

Rodzaje pracowni: biochemiczna, immunochemiczna, hematologiczna, analityka, serologia, rejestracja. 

Sieć kategorii 5.
23. Dot. pkt 19/ Przeniesienie wszystkich danych z poprzednio używanego systemu  (dane pacjentów, dane użytkowników systemu, dane kontrahentów, cenniki, itp.)

Proszę podać nazwę posiadanego obecnie systemu, z którego Wykonawca ma dokonać migracji danych. 

Aktualnie użytkowany jest Laboratoryjny System Informatyczny PSM 2.0 Basic firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o- Warszawa. 

24. Dot. pkt 20/ Możliwość   integracji z systemem komputerowym pracującym w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 

Proszę podać nazwę i dostawcę systemu pracującego w Państwa jednostce oraz koszt integracji ze strony dostawcy tego systemu, który Wykonawca dostarczający system LIS ma pokryć w ramach integracji. 

W MPS użytkowany jest System Informatyczny KS PPS firmy Kamsoft.
25. Proszę określić czy prócz elektronicznego zlecania badań i odbioru wyników ma być jeszcze inny zakres integracji ww systemu?  

NIE.

Dotyczy  załącznika nr 2.1 oraz nr 3.2 do SIWZ 
26. Czy Zamawiający dopuści wydzielenie parametru D-dimer poz.32 z załącznika nr 2.1 do SIWZ?

W  uzasadnieniu pragniemy zwrócić uwagę, na fakty:

- oznaczenie parametru D-dimer na analizatorze biochemicznym oznacza się w   krwi pełnej pobranej na cytrynian sodu 3, 2% (probówka na koagulologię) a nie w tej samej próbówce biochemicznej. Wpływa to na  dodatkowe zwiększenie  atencji pracowników laboratorium na organizację przepływu probówek do różnych stanowisk pracy, 

- niewielka ilość oznaczeń parametru  D-dimer : 200 ozn.  na rok, czyli średnio mniej niż 1 oznaczenie na dzień. Wydzielenie tego parametru pozwali na zminimalizowanie kosztów oznaczenia.

-  oznaczenie to stanowi zaledwie 0,06% ilości wszystkich testów, nie jest badaniem pilnym, a konieczność zaoferowania i utrzymania  go w rygorze konieczności kalibracji, która jest wielopunktowa i kontroli znacząco wpłynie na podniesienie wartości całego kontraktu.

- oferowanie odczynnika do oznaczania D-Dimer  uwzględniając stabilność odczynników na pokładzie oraz 200 oznaczeń w skali roku wiąże się zaoferowaniem większej ilości opakowań, co znaczenie wpłynie na podniesienie wartości całego kontraktu.
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie żadnych badań biochemicznych.

27. Czy Zamawiający wymaga aby analizator biochemiczny był  fabrycznie nowy z 2014 roku?
NIE. Zamawiający nie postawił takiego wymagania. Zgodnie z zapisami SIWZ –punkt 27 załącznika nr 3.1 do SIWZ należy zaoferować analizator biochemiczny nie starszy niż 3 lata.

28. Czy Zamawiający w Załączniku nr 3b do SIWZ, Lp. A. 1, zamieni zapis: „Jednorazowe kuwety pomiarowe”  na  „Kuwety wielokrotnego użytku”?

Uzasadnienie: 

-Kuwety wielokrotnego użytku wykonane są ze szkła kwarcowego o żywotności powyżej pięciu lat, bez konieczności ich wymiany, co wpływa na zdecydowany komfort pracy operatora oraz  zwłaszcza na ekonomiczność pracy laboratorium oraz minimalizowanie kosztów laboratorium. 

-Dodatkowo wydajny system mycia kuwet zużywa tylko niewielką ilość wody na godzinę.

-Zaokrąglone dno kuwet oraz prześwietlanie ich przed i po każdym pomiarze pozwala zapobiec kontaminacji próbek oraz zwiększyć precyzyjność badań. 

-Technologia szklanych kuwet wielorazowych jest technologią najszerzej stosowaną w diagnostyce, ponieważ zapewnia sprawniejszy proces biochemiczny oraz ma szerokie zastosowanie w analizatorach                       o bardzo dużej wydajności.

- W przypadku kuwet wielokrotnego użytku, zminimalizowane są koszty utylizacji, co również  pozytywnie wpływa na ekonomię laboratorium.
29. Czy Zamawiający w Załączniku nr 3.1 do SIWZ, pkt. 12. wykreślić zapis „Jednorazowe kuwety pomiarowe”?

Uzasadnienie: 

-Kuwety wielokrotnego użytku wykonane są ze szkła kwarcowego o żywotności powyżej pięciu lat, bez konieczności ich wymiany, co wpływa na zdecydowany komfort pracy operatora oraz  zwłaszcza na ekonomiczność pracy laboratorium oraz minimalizowanie kosztów laboratorium. 

-Dodatkowo wydajny system mycia kuwet zużywa tylko niewielką ilość wody na godzinę.

-Zaokrąglone dno kuwet oraz prześwietlanie ich przed i po każdym pomiarze pozwala zapobiec kontaminacji próbek oraz zwiększyć precyzyjność badań. 

-Technologia szklanych kuwet wielorazowych jest technologią najszerzej stosowaną w diagnostyce, ponieważ zapewnia sprawniejszy proces biochemiczny oraz ma szerokie zastosowanie w analizatorach o bardzo dużej wydajności.

- W przypadku kuwet wielokrotnego użytku, zminimalizowane są koszty utylizacji, co również  pozytywnie wpływa na ekonomię laboratorium.
NIE. Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ ( punkt 12 załącznika nr 3.1), z którego wynika, że można zaoferować aparat biochemiczny  z kuwetami jednorazowymi i wielorazowymi. Takie rozwiązanie umożliwi zwiększenie konkurencyjności, a zarazem uzyskanie lepszej oferty cenowej.

30. Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie całkowicie otwartego systemu odczynnikowego, który  gwarantuje najwyższą jakość wyników w stosunku do systemu zamkniętego,  a jednocześnie zapewnia możliwość zastosowania w każdej chwili dowolnych, dodatkowych oznaczeń spoza listy testów oferowanych przez systemy zamknięte? Dodatkowo system otwarty zapewnią lepszą optymalizację kosztów oznaczeń biochemicznych.
NIE. Zamawiający nie postawił takiego wymagania i utrzymuje zapis SIWZ. Przedmiotem postępowania jest dostawa odczynników z dzierżawą analizatora i w takim przypadku otwartość systemu nie ma znaczenia.

31. Czy Zamawiający wymaga analizator biochemiczny z możliwością nieograniczonej konfiguracji miejsc " cito", zdeterminowanej jedynie ilością miejsc na próbki na pokładzie analizatora?
Zamawiający nie postawił takiego wymagania, ale oczekuje że  oferowany aparat zapewnia wystarczającą ilość miejsc „cito”.

32. Na ilu poziomach oraz z jaką częstotliwością Zamawiający zamierza kontrolować parametry ASO, białko ostrej fazy CRP, RF, hemoglobinę glikowaną, albuminę w moczu, białko w moczu oraz pozostałe parametry wyspecyfikowane w Załączniku nr 2.1  do SIWZ?

Zamawiający będzie kontrolowała w/w parametry codziennie na 1 poziomie, w sporadycznych przypadkach na 2 poziomach. 

Dotyczy  załącznika  nr 4.1 do SIWZ
33. Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.
NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie.

34. Par. 8 ust. 1 tiret pierwszy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,, dzień oczekiwania na wymianę’’ na ,,dzień zwłoki w wymianie’’?

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

35. Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

Uzasadnienie:

Kara umowna ma  na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 8 ust.2
NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie.

36. Par. 8 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

 NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie.

Dotyczy  załącznika  nr 4.2 do SIWZ

37. Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatny serwis gwarancyjny’’ na ,,serwis gwarancyjny w ramach czynszu dzierżawnego’’?

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

38. Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

 NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie.

Dotyczy  załącznika  nr 4.3 do SIWZ

39. Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatny serwis gwarancyjny’’ na ,,serwis gwarancyjny w ramach czynszu dzierżawnego’’?

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

40. Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego
NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie.

Dotyczy  załącznika  nr 3.1 do SIWZ

41. Dotyczy pakietu nr 1, pkt. 6 warunków granicznych: Czy pod pojęciem ”Stała temperatura chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora”  Zamawiający rozumie taki system chłodzenia odczynników w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta odczynników i który opisany jest w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników na pokładzie zgodnie                       z rekomendacjami producenta?
TAK. Zamawiający nie traktuje aparatu jako zewnętrznej lodówki, a stała temperatura chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora jest wymagana tylko wówczas, gdy odczynniki w celu utrzymania trwałości, takiego chłodzenia wymagają.

42. Dotyczy pakietu nr 1, pkt. 19 warunków granicznych: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga pomiaru elektrolitów (Na, K, Cl) metodą bezpośrednią i pośrednią za pomocą bezobsługowych elektrod jonosleketywnych wymienianych pojedynczo lub bezobsługowego modułu ISE?
TAK.
43. Dotyczy pakietu nr 1, pkt. 23 warunków granicznych: W związku ze specyfiką oznaczanego materiału prosimy o możliwość zaoferowania jednoparametrowego materiału kontrolnego dla oznaczeń hemoglobiny glikowanej, D-dimerów i RF?
TAK.

Dotyczy  załącznika  nr 2.1 do SIWZ
44. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 24 formularza asortymentowo-cenowego Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania UIBC zamiast TIBC? Wartość parametru TIBC określana jest automatycznie przez analizator, wykorzystując oznaczone wartości parametrów UIBC i Fe dla danej próbki badanej.
TAK,  pod warunkiem,  że ostateczny wynik jest w postaci TIBC.
45. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 26 formularza asortymentowo-cenowego: W celu prawidłowego przygotowania oferty prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający  wymaga, aby analizator posiadał możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej, gdzie hemolizat przygotowywany jest automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat?
TAK.

46. Dotyczy pakietu nr 1, formularz asortymentowo-cenowy: Czy ze względu na spójność analityczną oraz odpowiednią jakość wykonywanych badań Zamawiający wymaga aby odczynniki                  i analizator pochodziły od jednego producenta?

Zamawiający nie postawił takiego warunku w SIWZ, ale takie rozwiązanie wydaje się oczywiste.

Dotyczy pakietu nr 2:
47. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG prosimy                  o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy? 
Zamawiający zamierza stosować test b-HCG także jako marker  chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG.

48..Czy Zamawiający oczekuje, że oferowany odczynnik do oznaczania prolaktyny będzie posiadał zwalidowaną metodykę i możliwość różnicowania obecności makroprolaktyny, co umożliwi wiarygodną interpretacje wyników u pacjentów z makroprolaktynemią?

Zamawiający nie postawił takiego warunku w SIWZ, ale dopuszcza takie rozwiązanie. Możliwość różnicowania obecności makroprolaktyny jest rozwiązaniem korzystnym dla Zamawiającego.
49.  Biorąc pod uwagę zakładane niewielkie ilości badań dla niektórych testów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na oszczędne gospodarowanie odczynnikami, pozwalające na pełne wykorzystanie zestawów odczynników niezależnie od daty ich otwarcia, z uwzględnieniem daty ważności? Takie postępowanie nie ma negatywnego wpływu na jakość wykonywanych badań i jest powszechnie stosowane przez użytkowników proponowanych analizatorów. Jednocześnie pozwala zmniejszyć budżet przeznaczany na zakup odczynników i materiałów zużywalnych, dodatkowo ogranicza straty materiałowe, a co za tym idzie ilość generowanych odpadów.

Zamawiający zawsze zwraca uwagę na oszczędne gospodarowanie odczynnikami, jednak             z przestrzeganiem zalecanych przez producenta terminów ważności odczynników. 


50.  Dotyczy pkt. 7 Parametrów granicznych analizatora immunochemicznego: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie kilku testów z formularza asortymentowo-cenowego                                               w renomowanym laboratorium zewnętrznym? W ofercie ujęty zostanie pełny koszt takiego rozwiązania, włącznie z odebraniem próbek z lokalizacji Zamawiającego i odesłaniem zwrotnym wyników. Zgoda na takie rozwiązanie pozwoli na udział w postępowaniu większej liczby dostawców, wpływając tym samym na zwiększenie konkurencyjności ofert. Testy, o które pytamy to:

a. Witamina D
b. aCCP
c. CMV IgG
d. CMV IgM

Zgodnie z zapisami załącznika 2.2 do SIWZ dopuszcza się możliwość wykonywania badań                w zewnętrznym laboratorium, pod warunkiem, że liczba badań jednego rodzaju nie przekracza 200 ozn./rok, nie dotyczy to więc wymienionych testów, które z uwagi na liczbę badań muszą  być oznaczane w laboratorium Zamawiającego.

51.  Dotyczy pkt. 12 Parametrów granicznych analizatora immunochemicznego: Czy z uwagi na zwiększenie konkurencyjności ofert Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch różnych analizatorów, z których jeden nie stosuje jednorazowych końcówek i pobiera materiał badany stałą sondą? Proponowany analizator stosuje opatentowaną technologię płukania sondy, redukującą znacznie ryzyko kontaminacji. 

Zamawiający dopuścił możliwość oznaczania parametrów immunochemicznych na 2 aparatach i jest to przedmiotem oceny w podkryterium  „kompleksowość rozwiązania badań immunochemicznych”. Oferowane aparaty muszą spełniać (łącznie ) wymagany parametry opisane w załączniku nr 3 do SIWZ.

52.  Dotyczy pkt. 26 Parametrów granicznych analizatora immunochemicznego: Czy Zamawiający dopuszcza analizator/analizatory z roku 2010, w pełni sprawne, po pełnym przeglądzie technicznym, objęte gwarancją serwisową na czas trwania umowy? 

NIE. Zgodnie z zapisami SIWZ –punkt 26 załącznika nr 3.2 do SIWZ należy zaoferować analizator immunochemiczny nie starszy niż 2 lata.


53.   Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie  dwóch analizatorów, posiadających łącznie 27 miejsc odczynnikowych? Możliwość wykonywania większej ilości testów jednocześnie poprawi komfort pracy Użytkownika i da sposobność rozwijania możliwości analitycznych laboratorium.

TAK.


54.  Dotyczy pkt. 15 Parametrów granicznych analizatora immunochemicznego: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch analizatorów, Których łączna ilość miejsc na próbki badane wynosi ponad 110, przy czym analizatory mają możliwość stałego podawania nowych próbek, bez konieczności pauzowania pracy.

TAK.


55.  Dotyczy pkt. 19 Parametrów granicznych analizatora immunochemicznego: Czy Zamawiający zaakceptuje czas do uzyskania wyniku 72 minuty dla testów: CA-125, TOXO IgG, TOXO IgM, CMV IgG, CMV IgM, CA 15-3, CA19-9, Różyczka IgG, Różyczka IgM, p/ciała a-CCP; oraz 42 minuty dla testów PSA, FSH, Prolaktyna, Progesteron, LH, Beta-HCG, IgE całkowite, Kortyzol? Różnica pomiędzy wymaganymi i oferowanymi parametrami jest symboliczna i nie może mieć istotnego wpływu na przepływ pracy laboratorium oraz sposób postępowania z pacjentem.

56. Dotyczy pkt. 19 Parametrów granicznych analizatora immunochemicznego: Czy Zamawiający zaakceptuje czas do uzyskania wyniku 65 minut dla testów: CA-125, CA19-9, CA 15-3, TOXO IgG, TOXO IgM, CMV IgG, Różyczka IgG, Różyczka IgM, p/ciała a-CCP? Różnica pomiędzy wymaganymi i oferowanymi parametrami jest symboliczna i nie będzie miała istotnego wpływu na przepływ pracy laboratorium oraz sposób postępowania z pacjentem.

57.   Dotyczy pkt. 19 Parametrów granicznych analizatora immunochemicznego: Czy Zamawiający zaakceptuje czas do uzyskania wyniku 95 minut dla testu CMV IgM? 

NIE.  Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na wydłużenie czasu oznaczeń poszczególnych testów.


58.  Czy ze względu na dużą ilość i różnorodność testów Zamawiający życzy sobie, aby każdy                    z oferentów zaoferował dwa analizatory immunochemiczne?

Uzasadnienie:
 Zamawiający  wyspecyfikował w SIWZ. roczną ilość oznaczeń immunochemicznych: 76 100. Stanowi to 293 badania dziennie, co przy minimalnej wydajności 80/h powoduje, że aparat musiałby pracować nieprzerwanie co najmniej 4-5 godzin. Dodatkowo konieczność kalibrowania i kontrolowania badań w ciągu dnia, konieczność wykonania niezbędnych procedur rozruchowych i konserwacyjnych, bardzo częsta praktyka dokładania badań w ciągu dnia pracy sprawią, że pojedynczy analizator o wydajności min. 80/h będzie nadmiernie obciążony, a czas pracy Laboratorium wydłużony.
Dodatkowym utrudnieniem wydaje się dostępność jedynie 18 miejsc odczynnikowych na pokładzie aparatu. Biorąc pod uwagę, że laboratorium przewiduje wykonanie 34 różnych parametrów, a także ze względu na dobrą organizację i dobre praktyki pracy w laboratorium (GLP), zaoferowanie dwóch analizatorów immunochemicznych wydaje się optymalne.
Jednocześnie konieczność zaoferowania dwóch analizatorów immunochemicznych zapewni równe szanse wszystkim Oferentom, a tym samym pełną konkurencyjność ofert przetargowych.

Zamawiający dopuścił możliwość oznaczania parametrów immunochemicznych na 2 aparatach i jest to przedmiotem oceny w podkryterium  „kompleksowość rozwiązania badań immunochemicznych”.

59. Dotyczy pkt. 5 Parametrów granicznych analizatora immunochemicznego: Czy Zamawiajacy zgadza się na zaoferowanie  dwóch analizatorów, posiadających łącznie 39 miejsc odczynnikowych? Możliwość wykonywania większej ilości testów jednocześnie poprawi komfort pracy Użytkownika              i da możliwość rozwijania możliwości analitycznych laboratorium.

TAK.

Dotyczy załącznika nr 3.1

60. W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora biochemicznego o parametrach technicznych zgodnych z załącznikiem nr 3.1 do SIWZ prosimy                   o zmianę zapisu w punkcie 5 Opisu przedmiotu zamówienia z „W ramach dostawy odczynników Wykonawca zapewnia w okresie trwania umowy bezpłatny serwis analizatora Cobas Integra 400 plus, będącego własnością Kupującego i dzierżawionego sprzętu” na zapis  „W ramach dostawy odczynników Wykonawca zapewnia w okresie trwania umowy bezpłatny serwis analizatora Cobas Integra 400 plus, będącego własnością Kupującego  lub dzierżawionego sprzętu”.
TAK. Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

61. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym wymiana odczynników odbywa się w trybie pauzy/stand by, a przejście analizatora z trybu pauzy w stan pracy trwa kilka sekund?
NIE.

62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika UIBC w miejsce odczynnika do oznaczeń TIBC?
TAK,  pod warunkiem,  że ostateczny wynik jest w postaci TIBC.
63. Czy Zamawiający uzna spełnienie parametru „manualna i automatyczna akceptacja wyników”              w przypadku zaoferowania analizatora, który w połączeniu z wymaganym przez Zamawiającego podłączeniem aparatu do systemu LIS posiada możliwość manualnej i automatycznej akceptacji wyników?  

TAK.

Zatwierdził 
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