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Toruń, dnia 13.06.2014
MPS:ZP-1/2014
Do wszystkich wykonawców

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego MPS-ZP-1/2014 (BZP 191972) na dostawy odczynników                 i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych wraz                 z dzierżawą analizatorów i  laboratoryjnego systemu informatycznego.
W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców,  wyjaśniam : 

Dotyczy wyjaśnienia na pytanie 42 i dodatkowego zapytania 
Dotyczy pakietu nr 1, pkt. 19 warunków granicznych: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga pomiaru elektrolitów (Na, K, Cl) metodą bezpośrednią i pośrednią za pomocą bezobsługowych elektrod jonosleketywnych wymienianych pojedynczo lub bezobsługowego modułu ISE?
Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony tylko w moduł ISE pośredniej?

Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ: Oferowany analizator biochemiczny musi posiadać bezobsługowe, wymieniane pojedynczo elektrody dla poszczególnych parametrów ISE lub bezobsługowy moduł ISE stanowiący zintegrowane elektrody. Zamawiający nie precyzuje metody pomiarowej.
Dotyczy wyjaśnienia na pytanie 45 i dodatkowego zapytania
Dotyczy pakietu nr 1, poz. 26 formularza asortymentowo-cenowego: W celu prawidłowego przygotowania oferty prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający  wymaga, aby analizator posiadał możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej, gdzie hemolizat przygotowywany jest automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat?
TAK.

Czy Zamawiający dopuści jednak możliwość przygotowania hemolizatu  na zewnątrz analizatora.                W uzasadnieniu pragniemy zwrócić uwagę, na fakt, iż takie postępowanie zabezpiecza Użytkownika przed popełnieniem błędów przedlaboratoryjnych. Powołując się na „zasady dobrej praktyki laboratoryjnej” należy podkreślić, iż za prawidłowe przygotowanie materiału do badania, a tym samym  wyeliminowania błędu przedanalitycznego, w tym przypadku prawidłowego przeprowadzenia procesu hemolizy z dobrze wymieszanej krwi pełnej, czego analizator nie wykona, odpowiada diagnosta laboratoryjny.

 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania hemoglobiny glikowanej metodą pośrednią - oznaczenie wykonywane w krwi pełnej ze wstępną obróbką poza analizatorem? Oferent dołączy do oferty niezbędne wyposażenie w postaci pipety automatyczne o odpowiednich parametrach.                      W momencie wprowadzenia oznaczenia metodą bezpośrednią Oferent wprowadzi natychmiast tę metodę na analizator Zmawiającego?

NIE. Zamawiający utrzymuje treść odpowiedzi udzielonej w wyjaśnieniach z dnia 12.06.2014.
Dotyczy wyjaśnienia na pytanie 61 i dodatkowego zapytania
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym wymiana odczynników odbywa się w trybie pauzy/stand by, a przejście analizatora z trybu pauzy w stan pracy trwa kilka sekund?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym wymiana odczynników odbywa się w trybie pauzy/stand by, a przejście analizatora z trybu pauzy w stan pracy trwa kilka sekund? Ilość miejsc odczynnikowych na pokładzie analizatora oraz konfekcjonowanie odczynników zapewniają ciągłość pracy laboratorium bez konieczności ich dostawiania w czasie całego dnia pracy. 

Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. Oferowany analizator biochemiczny musi posiadać swobodny dostęp do podajnika próbek oraz możliwość dostawiania próbek i wymiany odczynników w trakcie pracy analizatora.
Jednocześnie przedłużam termin składania ofert do 18.06.2014r
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